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TURBO-JET 1 modular
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TURBO-JET 1 modular SCARENATO
TURBO-JET 1 modular WITHOUT BOX

CON IDROCICLONE
WITH HYDROCYCLONE
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TURBO-JET 1 modular CARENATO INSONORIZZATO
TURBO-JET 1 modular WITH BOX AND SOUND PROOF PANELLING
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TURBO-JET 2 modular

TURBO-JET 2 modular SCARENATO
TURBO-JET 2 modular WITHOUT BOX

CON IDROCICLONE

WITH HYDROCYCLONE
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TURBO-JET 2 modular CARENATO INSONORIZZATO
TURBO-JET 2 modular WITH BOX AND SOUND PROOF PANELLING

CON IDROCICLONE
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TURBO-TECNO modular )
3000 Fig. 5

Draw. 5

—0=— 60 Hz
2500 50 Hz

mm H,0

2000

1750 \"\o\ Curve aspirazione
1500 Aspiration diagrams

1000 =

500 N \ o)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m3h

0

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I T T T T T T T T T T T
0

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 I/min

\
il

TURBO-FLUX modular

O, 3000
T [ [ 1
£ 2500 —0— gg ni -
2250 Curve
2000 =< aspirazione
~-_ | Aspiration
—— diagrams
1500 SN
—
1000 P~
N~
500 0~
0 NI
msh 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 10 120 130 140 150
[l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I T T T T T T T T T T T T T T T T
I/min 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
Fig. 6

Draw. 6 73



TURBO-TECNO 2V modular
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ESEMPIO DI SEPARATORE D’AMALGAMA MODELLO ISO
SU TURBO-JET modular

ISO AMALGAM SEPARATOR INSTALLED
ON TURBO-JET modular

TURBO-JET 1 modular UK
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TURBO-JET 1-2 modular SCARENATO
TURBO-JET 1-2 modular WITHOUT BOX
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SCHEMA ELETTRICO AC 48-B

AC 48-B ELECTRICAL DIAGRAM
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DESCRIZIONE FUNZIONI LED DI SEGNALAZIONE SETTAGGIO TEMPORIZZATORE DIP SWITCH SW2
DESCRIPTION OF FUNCTIONS OF SIGNAL LED DIP SWITCH SW2 TIMER SETTING
Presenza linea 24 V. ac 1
LD1 |ac 24 V. feeding line On 2 10 Sec.
Ingresso contatto tavoletta 1
LD2 Tip support contact inlet 2 30 Sec.
Lampeggio veloce funzionamento regolare 1 60 Sec.
Quick blinking = normal running 2
Lampeggio lento blocco basso assorbimento 1
LD3 |siow blinking = low absorption stop 2 120 Sec.
Segnalazione fissa blocco sovrassorbimento
Steady light = overabsorption stop
LD4 |Relé consenso attivato
All-clear signal relay on
LD5 Relé motore centrifuga attivato
Centrifugal motor relay ON
LD |Rele motore aspiratore attivato Fig. 11
Suction motor relay ON Draw. 11




IMPIANTI CENTRALIZZATI CON GRUPPI ASPIRANTI TURBO-JET MODULAR
CENTRALIZED SYSTEMS WITH ASPIRATING GROUPS TURBO-JET MODULAR

STUDI IN FUNZIONE CANALIZZAZIONE DERIVAZIONI
CONTEMPORANEA |GRUPPO ASPIRANTE PRINCIPALE BRANCHES
CONSIGLIATI ASPIRATING GROUP MAIN PIPE
RECOMMENDED (A) B)
NUMBER OF DENTAL Sezione Distanza Sezione Distanza
Slflu HI_S'I'X\II\IOE%GE(EY Dia:Tnm;ter MaT%iisghce DiaEn:?ter Man)'(‘.‘El ?i's.ghce
1 Turbo-Jet 1 30 2 30 /
2* Turbo-Jet 2 30 6 30 2
3 Turbo-Tecno 40 10 30 3
4 Turbo-Flux 50 12 30 3
4* 2 Turbo-Jet 2 40 10 30 2
6 2 Turbo-Tecno 50 14 30 3
8 2 Turbo-Flux 60 16 30 3
3 Turbo-Tecno 2V 40 20 30 4
4 Turbo-Flux 2V 50 25 30 4
* Si consiglia I'uso di intercettatori di spruzzo n. 22
* We recommend to use spray interceptors no. 22
Fig. 12
Draw. 12
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